ZALACZNIK NR 1 i OZNACZENIE SPRAWY (OPCIONALNIE):
_OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ###SYGNATURA# # #

Zakup wymuszalnika pradowego z wyposaZeniem na potizeby Wydzialu Zabezpieczen i
Przedmiot zaméwienia: Telemechaniki w Szczednie

Sposéb dokonania opisu przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zaméwied przez ENEA Operator Sp. z 0.0. albo
812 Regulaminu udzielania zaméwief przez ENE Operator sp. z 0.0. wspolfinansowanych ze érodkéw Unii Europejskiej) :

Zakup wymuszalnika pradowego zgodnie z ponizszym:

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa wymuszalnika pradowego z wyposazeniem. Dokument ten podaje
specyfikacje wymuszalnika pradowego i urzadzeri pomiarowych. Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania specyfikacji.
Wymuszalnik powinien byé urzadzeniem przenos$nym i by¢ odpowiednio wytrzymaty.

Wszystkie odstepstwa — rowniez wymagajacych elementéw zewnetrznych — powinny zostac wykazane i opisane.

1. Specyfikacja sprzetowa

1.1 Wymuszalnik pradowy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Zaciski wyjsiciowe Zrodta pradowego, 0 — 600 A AC.

Wyijécie do podtaczenia zewnetrznego amperomierza, 600/6 A.

Wytacznik automatyczny zabezpieczajacy wejscie zasilania z sieci elektrycznej.

Lampka sygnalizujaca wylaczenie Zrédta pradowego w przypadku wystapienia przecigzenia termicznego.
Jednofazowe gniazdo zasilania z sieci elektrycznej 230VAC.

Wyjécie przekainikowe (styk zwierny) przeznaczone do wyzwalania urzadzen zewnetrznych, np. licznika
czasu albo testera przekaZnikéw zabezpieczeniowych.

7. Wigceznik / wytacznik Zrédta pradowego.

8. Zacisk przewodu uziemienia ochronnego.

9. Lampka sygnalizujaca wigczenie zasilania.

10. Obrotowe pokretio regulacji pradu.

11. Licznik czasu (0 — 999,999 s).

12. Wskainik wartosci pradu (wbudowany amperomierz analogowy).

13. Przetacznik funkcji zatrzymujacej pomiar czasu (funkcja styku zwiernego lub rozwiernego).

14. Wejécie STOP sygnatu zatrzymujacego pomiar czasu.

15. Zestaw kabli pomiarowych o przekroju min 70mm? zakoriczone zaciskami typu krokodyl.

16. Waga wymuszalnika (bez okablowania oraz skrzyni transportowej) ponizej 22 kg.
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2. Inne

Urzadzenie powinno byé fabrycznie nowe, odpowiadajagce obowigzujgcym normom iprzepisom prawa ze
szczegbinym uwzglednieniem obowiazujgcych przepiséw BHP i ochrony srodowiska.

Gwarancja i serwis:

Wykonawca udzieli nie mniej niz 24 miesiecznej gwarancji liczac od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu
zamowienia.

Instrukcja obstugi testera wraz z opisem modutéw musi by¢ dostarczona w jezyku po@ﬁn.
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Podpis gfsoby spulidzajacej opis przedmiotu

Data zaméwien'u{imiq i n#Zwisko opoby sporzadzajacej opis

przedmiotu zamdwienia (w dku stosowania
kwall{ikewanego podpisu elektronicznego)

Oéwiadczam, ze':
[ czesé techniczna opisu przedmiotu Zamdwienia jest zgodna z obowiazujacymi Standardami (zaznaczy¢, gdy przedmiot Zaméwienia dotyczy
Standardéw Enea Operator sp. z 0.0.),

! Naley caznac=yé odpowiedni kwadrat,
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[J wskazano w opisie przedmiotu Zaméwienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, Zrodia lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje

produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce oraz:
[J jest to uzasadnione specyfika przedmiotu Zaméwienia i Zamawiajacy nie moze opisaé przedmiotu Zaméwienia za pomocy dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazanin takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny” ze wskazaniem istotnych cech i parametréw urzadzenia,
[[1 Jednostka Mervtorvezna okreflila wymagana réwnowazno$é?
[C] Jednostka Merytorvczna nie okreslila wymaganej réwnowainosci
[] pozyskane opinic Jednostki Zaméwieh w zakresie rvzvk lub naruszeh do jakich moze doprowadzié zastosowame nazw wlasnych
ENEA Operator SP. 2070,

4. 0F7.202%8 Wy z:gg;;yw"umecham%

2, RVl ad.
Janusz Pydo

Pieczgé i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/imig
i nazwisko Kierownika Jednostki Merytorycznej
Data (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)

Zalyczniki:

[J Wypelniony zalgeznik nr 7 Regulaminu Udzielania Zaméwieh przez ENEA Operator sp. z o.0. (opcjonalne) albo

[ Wypelniony zalgcznik nr 6 Regulaminu Udzielania Zamoéwieh przez ENEA Operator sp. z o0.0. wspélfinansowanych ze
$rodkéw Unii Europejskiej (opcjonalne)

[0 Uzasadnienie uzycia nazw wlasnych?
[J Opinia Jednostki Zam&wien w zakresie ryzyk lub naruszeh do jakich moze doprowadzi¢ zastosowanie nazw wlasnych?
] Tabela réwnowaznosci

2 W takiej sytuacji nalezy dotaczy¢ tabele réwnowaznosci.
¥ W takiej sytuacyi, zgodnie z art. 7 ust, 3 pkt 2) RUZ , Kierownik Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

pocyskania opinii Jednostki Zamowier w zakresie ry=yk lub naruszen do jakich moze doprowad=i¢ zastosowanie naxw wiasnych,
zlozenia w formie pisemnej lub elekironicznej o$wiadczenia zawiergjgeego uzasadnienie uzycia nazw wilasnych majgc na wwadze rycyka lub
naruszenia do jakich moze doprowad-ié zastosowanie nazw wiasnych. Oswiadczenie cawiera co najmniej dla kazdej nanwy wlasnej

uzasadnienie oraz miejsce wysigpienia w opisie pr-edmiotu Zamowienia lub opisie pr-edmiotu zaméwienia na roboty budowlane (1j.: nr strony,
nr tomu Dokumentacji projektowej, itp.)
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