Zatacznik nr 2 do wniosku 472401618

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZN 0-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPEENIENIA WYMAGAN!

Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest:

,Dostawa psychrometrow Assmanna PM-821L z termometrami ze Swiadectwem PCA
lub réwnowaznego dla potrzeb Polskiej Grupy Gérniczej S.A. Oddziat KWK ROW
Ruch Chwalowice, grupa materialowa 332-14.”.

IL. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno — uzytkowe:

1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podezas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596 z p6ézn. zm.).
Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéow (j.t. Dz.U. z
2016r. poz. 2047).

)

Psychrometr Assmanna PM-821L z termometrami ze S$wiadectwem PCA lub réwnowazny
powinien spelnia¢ nastgpujace parametry techniczne:

WYMAGANE PARAMETRY (parametry rOwnowazne)
Lp. Opis wymagania / parametru Parametry Wymagane przez Zamawiajacego
1. Zakres pomiaru temperatury W pr_zze(()iiiélzcr)nigizr(ljum:
2 Podziatka elementarna termometru 0,2°C
3. Zakres odczytu wilgotnosci wzglednej powietrza od 10% do 100%
4, Temperatura pracy -20++40°C
5. Masa urzadzenia do2 kg
6. Obudowa do przechowywania i transportowania TAK
7. Urzadzenie posiada aktualne swiadectwo PCA TAK

1. Wyroby stanowigce przedmiot zamowienia musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad
fabrycznych. Pod pojeciem fabrycznie nowego, Zamawiajacy zada zaoferowania wyrobu
stanowigcego przedmiot zamowienia do skompletowania, ktoérego uzyto wylacznie
materiatléw nowych, czyli takich, ktére nie byty uzywane lub regenerowane.

2. Przedmiot zamowienia ma spetnia¢ odpowiednio wymagania Polskich Norm i
obowiazujacych przepisow.

3. Zastosowane urzadzenia bedace przedmiotem dostawy przez Wykonawce w ramach
powyzszego zamowienia maja by¢ fabrycznie nowe (rok produkcji nie wezesniej niz 2023r.),
cechowad sie wysoka jakoscia wykonania oraz niezawodnoscia pracy, o okresie gwarancji
minimum 36 miesiecy.

4. W ramach realizacji niniejszego zamowienia nie przewiduje si¢ udziatu podwykonawcdw.

5. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie obustronnie podpisany
bezusterkowy protokot odbioru technicznego po zakonczeniu dostaw przedmiotu zamowienia.

! Uwaga! — Wnioskodawca moze odstapi¢ od opisu wymagan prawnych i wymaganych parametréw techniczno-
uzytkowych a takze wymaganych dokumentow zgodnie z cze$cia II, ust.2 Wytycznych (...).



III.  Przedmiotowe S$rodki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spelnienia przez
oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego — do zlozenia wraz
z oferta.

1. Wykaz parametréw techniczno — uzytkowych oferowanego przedmiotu zaméwienia,
spelienia wymagan prawnych oraz wykaz zataczonych dokumentéw potwierdzajacych
spelnianie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego —
zgodnie z Zalgcznikiem Nr 3

2. Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrob spetnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w
podziemnych wyrobiskach zakladow gémiczych w warunkach istniejacych zagrozen.
oferowanego przedmiotu zamdwienia, spelienia wymagan prawnych oraz wykaz
zalgczonych dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez oferowane dostawy
wymagan okreslonych przez Zamawiajacego — zgodnie z Zalacznikiem Nr 2a

3. Oswiadezenie o przynaleznosei lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej — zgodnie z Zalacznikiem Nr 2b

Oswiadczenie o statusie firmy - zgodnie z Zalgcznikiem Nr 2¢

5. Instrukcja stosowania lub DTR, zawierajaca mie¢dzy innymi parametry techniczne
wyrobu, sposdb uzycia, wymagane $rodki bezpieczenstwa oraz rysunek przedmiotu
oferty, potwierdzajaca parametry okreslone przez Zamawiajacego.

6. Certyfikat badania typu WE/UE lub deklaracja zgodnosci UE - wydany przez
jednostke upowazniona do certyfikacji przedmiotu zamoéwienia, potwierdzajacy, Ze
doktadnie oznaczone produkty bedace przedmiotem zamdwienia spetniajg wymagania
bezpieczenstwa uwzgledniajace postanowienia Ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze
oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy,
obowigzujacej w dniu wydania certyfikatu.

7. Karta katalogowa oferowanego wyrobu.

=

UWAGA:

a) Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty  potwierdzajqce spefnienie wymagarn
przedmiotowych przedstawione przez Wykonawce w ofercie muszq by¢ waine w dniu
skladania ofert.

IV.  Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zaméwienia przy
kazdej dostawie.

1) Dowod/dokument dostawy materiatu (WZ)

2) Dokument gwarancyjny wyrobu/Karta gwarancyjna

3) Swiadectwo jakosci wyboru/Deklaracja zgodnosci

4) Instrukcja obstugi oferowanego urzadzenia w jezyku polskim

V. Wymagania dotyczgce serwisu i gwarancji:

Wykonawca udzieli:

a. gwarancji na przedmiot zamowienia na okres, co najmniej 24 miesigce od daty odbioru
technicznego.

b. naprawy gwarancyjne begda si¢ odbywa¢ w miejscu zainstalowania przedmiotu
zaméwienia. Jezeli naprawa jakiego$ urzadzenia objetego zamowieniem w miejscu
instalacji nie bedzie mozliwa, wykonawca odbierze je z kopalni i dostarczy go po naprawie
na wiasny koszt 1 odpowiedzialnos¢. Okres gwarancji bedzie przedtuzony o czas trwania
naprawy.



VL

Inne:
Termin realizacji zamoéwienia: 3 tygodnie od daty otrzymania zaméwienia od Zamawiajacego.
Termin ptatnosci: 30 dni zgodnie z oswiadczeniem o posiadaniu statusu.

Dostawa na adres: ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik, Magazyn Gléwny przy KWK ROW Ruch
Chwatowice w godzinach od 6°° do 13%

01.10.2024r.




